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Référence 2015-17001 Client XXX
Date 17/04/2015 Type d'optique Tripletapochromat
Opérateur FJ Fabricant Astro Physics
Procédure de mesure RFDP Nom/modele APL55EDF
Haso HA4333 S/IN XXX
LIP LF1028
Objectif(s) MOD326.4 LongueurR Q2 YV R §
Miroir RS530 473

543

635

L ss |
Incertitude PTV 5,45nm
Termes d'aberratiompris en compte dans les résultats Incertitude RMS 0,54nm
Tilt X Interpolation X2
Tilt Y Mode Zonal+ modal
Focus référence Oui
Astig 0° Mesures moyennées 200
Astig 45° Double passage Qui
Coma 0° température 20°
Coma 90° Sous pupilles -
Sphérique Conjugaisorde pupille Oui
Essais réalisés

Centrage sur |'axé Mecanique
Mesure sur l'axe Oui
Mesure chromatisme Oui
Mesure sur mécanique Oui
Alignement optique(« collimation ») Non
Mesure dans le champ Non
Courbure de champ Non
Systéme correcteur Non
Conjugaison b Foyer

(@) : RR rétroréflexion laser HENE, RA réduction des aberrations de champ.
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1 Données théoriques

Focale : 1085. Pupille: 155mm.

Nombre doéohuverture
Diameétre théorique de la tache de diffraction :

Focale 1085
Diameétre 155
Longueur d'ondeg Taille PSF um
635 10,85
543 9,27
473 8,08

Fréquences théoriques de coupure de la fonction de transfert de modulation (MTF) en cycles/mm

Focale 1085
Diameétre 155
Longueur d'onde Coupure
635 224,97
543 263,09
473 302,02
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Objectifdes mesur es de €Casmaestresadirespotident a la mesure de la forme

globaledu front dédsgysieche. ilslsusdag’  t deimpodantenendetnresedel a pl u
r®solution optique. Cette mesure donne | es valeur :
(PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la diffraction pour

l a val eur doer r daosrle vertTNéantheins il f8ubpremdre en compte le diameétre et

|l ouverture relatipvesde Oliisnstumementest grand et ou
une erreur faible.

Ces mesures peuvent °tre effect u@e®r esnutre sl 06l aoxneg ueetu rds
La mesure du front do oREH gchp e@erdiffraction)diefondi@die transéert | a

de modulation (contraste en fonction des fréquences spatiales) et le ratio de Strehl.

2 Mesuress ur ladéaepteon

21 Mesure sur | 6axe © 635nm
211 &O1T 1T O Ad1 1 AA
- _
[}Wa'.-'efmnt I . o | E
Eile Tools
@ P - |
Wave front [=]
Titoe K =
2,45- 0,12
Titoos @ l
2,00 0,10
Focus g 0,08
1,50 0,07
astig0® 0,06
1,00- 0,05
Astig 45© @y 0,03
0,50 0,02
0,01
0,00 - 0,01
0,02
-0,50— -0,03
3 0,04
- - 0,00
RMS (prn) L 0,07
0,031 OO 1.50- 0,08
0,09
PV (pm) -2,00- 0,11
0,12
0,142 '
p@ -2,45 - ] ] ] ] ] 0]
-3,06 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm
9 REF 2 -Path |Meighbor Ext Zonal Sampling x 2 |« {nm) :635

Ratio de Strehl 0,913
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212 &0O1T 10 Ad1T1AA APOi O O OAOQET I AA wmd
r
[ 5 Wavefront I . E=HAE -
i —
File Tools
ﬁ I N - |
Wave front [l
Titoe  J =
2,45+ 0,12
Tit0: g I
2,00 0,10
Focus ! 0,08
1,50 0,07
astigos @ 0,086
) 1,00 0,05
astig 45° B ! 0,03
0,50 0,02
0,01
0,00~ -0,01
0,02
g 0,50 0,03
E -0,04
e -1,00- o
r
002 08  -1,5- 0,08
-0,09
PV (um) -2,00- 0,11
0,12
0,140 g
! p® 2,45 1 1 1 1 T n
§ -3,06 -2,00  -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm N
REF 2-Path |Meighbor Ext Zaonal Sampling x 2 | & (nm) :635
- -
Ratio de Strehl 0,919
213 &01T 10 Ad81T 1T AA AO 1T AET 1 AOO A UAO
Cette position permet de compenser ecalisgtienrti e
r -
Fre L e
[]
File Tools
ﬁ P N -
Wave frant [l
Titos [P
2,45- 0,12
Titso: R I
2,00- 0,10
Focus i 0,08
1,50 0,07
astign® 0,06
: 1,00 - 0,05
astig 45° @ ' 0,03
0,50 0,02
coma 0= ! 0;01
0,00- -0,01
Coma 90° @ ! 0,02
- -0,03
Spherical ) E_D’SD _0;04
-1.00- -0,08
RMS (um) 1,00 .06
r
fl o023 O8] -us0- 0,08
-0,09
PV {pmj) -2,00- 0,11
0,12
0,120 s
! p® -2,45- 1 1 1 1 I ]
-3,06 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm
@ REF Perflens  2-Path Meighbor Ext | Modal Zernike Residual | Samplingx 2 | & (nm) :635

Ratio de Strehl 0,950
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2.1.4 PSF
- |
: } Point Spread Functicn Profile I-il_li:—hj
Eile Help
prm
32|.|1 2I:|I.I:I 1I:|I.I:I D.II:I 1DI.I:I 20,0 |32|'1
Bl ad-1 = 1,00
Amplitude
. -0,80
Cursors -0,60
1 =
X1 (0,00 i| 0,00 s i
-0,40
Rotation: [ 0,00 e
1 1 1 1 1 0,20
-180 -390 u] =i} 180
32,1-
25,0 —
20,0 -
15,0 -
10,0 -
5.0 -
E 00-
2,0 -
-10,0 -
-15,0 -
-20,0 -
=250 —
-32,1 - 1 1 1 1
- 1,00 080 060 040 0,20
2 o
b i I
2.1.5 MTF
MTF Profile at 0,0°
1,0
0,8-
0,6
£
= 0,4-
0,2-
0,0-, | 1 | - [
0,00 50,00 100,00 150,00 217,76
cydes/mm
MTF Profile at 90,0°
10
0,8
B 06-
£
S 04-
0,24
0.0+ 1 1 [
0,00 50,00 100,00 150,00 217,76

cydes/mm
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2.1.6 Décomposition de Zernike
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0,04 1 |
1 2 4 [

g 10 12 14

16 18

20 X2 24

- —-— - BT
[ 3 Modal Coefficients q v (S
e — s
File Tools
Pupil size {mm) : M® | Egquation | Mame | value {um) -
4,422 E@J 4 p* cos(28) Astigmatism at 0° 0,0072
e 5  p?sin(28) Astigmatism at 45° -0,0375 EI
' . & (3p*-2)pros(d) Coma at 0% -0,0136 I
0071 O 7 (3p*-2)psin(f) Coma at 20° 0,0044
BEETER 3th order spherical aberration| -0,0311
3 p® cos(38) Trefol at 0= 00,0020
10 p* sin{36) Trefoil at 90° 0,0036
@J 11 (4p™-3)p° cos(28) Sth order astigmatism at0® 00,0014 -
Show tilts Show focus Show all aberrations @ Show 3rd and Sth order (7) Show 3rd arder ()
0,01-
0,00-
E -0,01-
-0,02-
Max _0‘03_
0,1

[Perflens | 2-Path | Meighbor Ext | Modal Zernike

|Nb Coef: 33 | % (nm) :635
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22 Mesur e

sur | 6axe

221 &O1T 1O A811AA
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T T E
[ a Wavefront El_lg
e -
Eile Tools
ﬁ I N - |
Wave front =
Tito:  J§ =
2,45- 0,12
Titso: g
2,00 0,10
| Focus g 0,08
1,50- 0,07
astigoe 0,08
i 1,00- 0,05
astig 45= @ ! 0,03
0,50 0,02
0,01
0,00 -0,01
0,02
g 0,50 E;gi
E r
- - -0,086
RMS (um) 1,00 %
r
0,08 OB -15- 0,08
0,09
PV (um}) -2,00] 0,11
0,13
0,073 @ -2,45 - 1 1 1 1 i 1] '
| 3,06 -2,00  -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06 |
mm
@ REF 2 -Path |Meighbor Ext Zonal Sampling x 2 | & (nm) : 543

Ratio de Strehl 0,953
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2.2.2 PSF
il - P |
: } Point Spread Function Profile I-il_‘d—hj
Eile Help
pm
-2];'.5 -2DI.D -1DI.D D'|D IDI.D 2D|'D 2}'|.5
ElN - = -1,00
Ampltuge
. -0,80
Cursors -0,60
I =
X: 0,00 | 0,00 =
-0,40
Rotation: | 0,00 o
1 1 1 1 1 0,20
-130 80 a S0 180

-0,00
27,5 -
20,0 -
15,0 -
10,0 =
5.0 -
E 00-
-5,0 -
-10,0 -
-15,0 =
-20,0 =

-27,5 -, | | I |
- i,00 080 060 040 0,20

223 MTF

MTF Profile at 0,0°

1,0
0,8-
0,6-

Contrast

0,0- 1 1 1 1 .HI_I
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 254,66
cydesfmm

MTF Profile at 90,0°

1,0
0,8-
B 06-
i=]
504-
0,2-

0,0-, 1 l l 1
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 254,65
cydles/mm
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2.2.4 Décomposition de Zernike
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-
[ 3 Modal Coefficients - -' -— - o [ e
J— - T s
File Tools
Pupil size {mm) : N®| Equation | Mame | value {um) -
4,495 E@J 4 p* oos(26) Astigmatism at 0° 0,0047
e 5  p’sin(28) Astigmatism at 45° -0,0302 I%I
& (3p*-2)pcos(l) Coma at 0% -0,0227 I
ooz QB 7 (3 -2psin(8) Coma at 90° 0,0030

1 2 4 6

8 10 12 14

16

13

“ 6p* -6p° +1 3th order spherical aberration| 0,0046
3 p®oos(38) Trefol at 0° 0,0007
10 p* sin(36) Trefoil at 90° 40,0034
@J 11 {4p*-3)p° cos(28) Sth order astigmatism at0®  -0,0086 -
Show tilts Show focus Show all aberrations @ Show 3rd and Sth order () Show 3rd arder ()
0,01-
0,00-
-0,02-
Max 0.03-
r
0,1
0,04 1 | 1 1 | 1 1 |

20 22

REF

23

[Perflens | 2-Path | Meighbor Ext | Modal Zernike
S S e——

|Nb Coef 33 |}-,(r'|m] 1543

a1 [ .
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23 Mesure sur | daxe 473nm
231 &O01T T O A8T 1T AA
— — — E
[ a Wavefront E‘_lg
o e— - —
File Tools
E I N - |
Wave front =]
Tito:  J& Hm
2,45- 0,12
Titso:  RE
2,00- 0,10
Focus O 0,08
1,50 0,07
astgoe @ 0,06
N . 1,00- 0,05
Astig 45° ¥ 0,03
| 0,50 0,02
0,01
N 0,00- -0,01
0,02
g 0,50 -0,03
E 0,04
RS ) -1,00- L
0,038 =) -1,50-] -0,08
& p . - —Ui[]g
P () -2,00- -0,11
0,12
0,154 »
p -2,45 1 1 1 1 1]
-3,08 2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm

REF

Ratio de Strehl 0,789

232 FrontAd1T 1 AA AO

2-Path |Meighbor Ext Zonal Sampling x 2 | & (nm) :473 !

i AEI 1 AOBO &I UAO

Cette position permet de compenser en partie
v L= | B |
[ 5 Wavefront =
o —— — —
File Tools
@ I -
Wave front =]
Tito:  JK Hm
2,45- 0,12
Tits0:
2,00 - 0,10
Focus ! 0,08
1,50 0,07
astigoe @ 0,08
_ 1,00 0,05
Astig 45° @ 0,03
0,50 - 0,02
Coma 0° OiDI
0,00 - -0,01
Coma 9[)". ! -0,02
i -0,03
Spherical € E 0,50 -0,04
RMS {um) -1,00 - E,gg
o
0,027 ) -1,50 -0,08
p. ¥ —D,[Jg
PV {um) -2,00— -0,11
0,138 p -2,45 - T 1 1 1 ] T o
| -3,08 -2,00  -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06 N
mm
@ REF 2-Path | Meighbor Ext | Modal Zernike Residual | Sampling x 2 | & (nm) :473

Ratio de Strehl 0,878
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2.3.3 PSF
F -— =— -
: } Point Spread Function Profile Iil_léj
File Help
pm
23|.9 \ 1|:II.D D'|D 1|:||.|:I \ 23|.9
Bl ad- = -1,00
Amplituae
. -0,80
Cursors -0,60
; c
X¥: 0,00 Y:| 0,00 S =
-0,40
Rotation: (0,00 o
1 1 1 1 1 -0,20
-180 -90 1] 90 130

=0,00
25 S
20,0 -
15,0 -
10,0 -
5,0 -
§_ 0,0 -
-2, —
-10,0 -
-15,0 -
-20,0 -

-23,9 1 1 1 1
- 1,00 0,80 0,60 040 0,20
) uA
L

234 MTF

MTF Profile at 0,0%

1,0
0,8-
0,6-
0,4-
0,2-

Contrast

0,0- l 1 1
0,00 100,00 200,00 292,34
cycles/mm

MTF Profile at 90,07

1.0

0,8

B 06-
B

5 0.4-

0,2-]

0,0- 1 l 1
0,00 100,00 200,00 292,34
cycles/mm
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2.3.5 Décomposition de Zernike
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o L

(o]

1
1 2 4 6 8 10 12 14 15 18 20 by

R — s
File Tools
Pupil size {mm) : M®| Equation | Mame | value {um) -
4,348 E_@J 4 p* cos(26) Astigmatism at 0% 0,0124
5 p*sin(28) Astigmatism at 45° -0,0426
& (3p*-2)pcos(l) Coma at 0 -0,0009 I
7 (3p*-2psin(d) Coma at 907 0,0007
“ &6p° -6p° +1 3th order spherical aberration
2 p® cos(38) Trefoll at 0= 40,0032
10 o §n(38) Trefoil at 90° 0,0092
11 (4p*-3)p° cos(28) Sth order astiomatism at 0 -0,0017 -
Show tilts Show focus Show all aberrations @) Show 3rd and Sth order () Show 3rd order (7
0,086
0,04~
E 0,02-
=L
0,00-
-0,02-
Max
-0,04-
0,1
-0,06- 1 | 1 1 |

9 | REF  Perflens  2-Path |MeighborExt | Modal Zernike |Nb Coef: 33

- . E___& 1T 3 e Y . [
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2.4 Chromatisme

Objectif : La mesure du chromatisme concerne tous les systemes optiques comportant des

di optres. Un ®I ®ment transmissif a un comportement
Les deux mesures importantes sont le chromatisme (décalage du foyer en fonction de la longueur

déonde) et | e s Céds@esaresipermettemttaussi dealéterminer pour quelle

|l ongueur dbébonde | e syst me est optimis®, i d®al e men:

2.4.1 Décalage des meilleursfoAE OOO 1 6 AGA

Note: une valeur n®gative signifie que |l a position e
En um
Rouge 635 nm 0
Vert 543 nm -80
Bleu 473 nm -40

2.4.2 Sphérochromatisme

Base de calcul : aberration sphérique 3eme, 5eme et 7eme ordre.

N

\

76
51

26 -

1
-0,5000 -0,4000 -0,3000 -0,2000 -0,1000 0,0000 0,1000 0,2000

Chromatisme longitudinal, Unités mm
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